
CO8000儀器操作

光源由前至後, 請放置好Cuvette正確位置進行測量
電池充滿電大約12小時（過夜）

1.按ON / OFF按鈕打開儀器。
2.將reference sample放入比色皿中。
3.按(Reference)鍵。螢幕顯示0.00。
4.取出reference sample，並用替換為樣品溶液。
5.按T(Measurement) 測量鍵。

ON / OFF按鈕

R (Blank)按鈕

RE-SET重設

recall / print 

MEM記錄
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2. to set reference to 0.000 OD 
at 600nm on a reference  

T測量按鈕
3. to make a measurement 

1. On / off button Press twice to clear stored
values  

Memory button 

Print results stored in memory 

顯示屏將顯示樣品測量O.D (以吸光度單位表示)。
選擇memory鍵察看記錄/若需清除記錄按二次reset鍵


